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 .باشدمینیز  FDA 510(k) دارای تاییدیهکه  است AAMIاستانداردهای  طبق

  تستBowie& Dick  و تخلیه هوا برای بررسی صحت عملکرد اتوکلاو بخار در 

 .نفوذ بخار است

 چنین پس از هر تعمیرات دستگاه انجام شوداین آزمون به صورت روزانه و هم. 

  ،های هوا در داخل محفظه دستگاهنشت هوا، یا کیفیت پایین بخار باشد، بستهدر صورتی که دستگاه دارای میزان خلا نامناسب 

 .کنددیک وجود این خطا را کشف میآزمون بووی. کنندشوند و از نفوذ بخار به وسایل جلوگیری میایجاد می

 

 

 

 .(در اولین سیکل پیش از استفاده از دستگاه استریلایزر) تست روزانه بایستی انجام شود نیا (1

 ای کنید و وسیله و گرم رالعمل سازنده دستگاه آمادهدستگاه را طبق دستو (2

 . قرار ندهیددر محفظه دستگاه 

  .قرار دهیدیا خروجی بخار تخلیه ترین طبقه دستگاه و بالای نقطهیینتست پک را در پا (3

 اه ـدر دستگته ـو بسل ـل کامـتست پک را به شک. این نقطه سردترین محل چمبر است

 . را باز کردقرار دهید، نباید آن 

تا  5/3باید گراد درجه سانتی 134در دمای استریل فرآیند  .، چرخه را آغاز نماییدBowie& Dickتست  با انتخاب برنامه مناسب (4

 .بر روی این تست انجام داد، چرا که پاسخ نامعتبر خواهد شد استریلیزاسیون دقیقه فرآیند 4نباید بیش از . دقیقه زمان ببرد 4

کن در آزمون مرحله خشک نیازی بهاز آن جایی که . خارج کنید و اجازه دهید خنک شوداز دستگاه تست پک را سیکل،  پایاندر  (5

 . اشکالی ندارد در پایان سیکل دیکدقیقه باشد؛ مرطوب بودن تست بووی 1تا  0نیست، زمان آن ممکن است دیک بووی

 .روی جعبه تغییررنگ داده است و سپس برگه تست را خارج کنیدای شکل دایرهاندیکاتور  مطمئن شوید (6

دهنده سلامت دستگاه تست بوویدیک کاملا یکنواخت باشد، این آزمون به درستی انجام شده و نشانرنگ تغییردر صورتی که  (7

 .برطرف شوددر صورتی که تغییررنگ یکنواخت نباشد، بایستی مشکل دستگاه پیش از استفاده دوباره، . است

 

 :نادرست               

  

 .اطلاعات لازم در برگه تست را پر کنید و آن را بایگانی نمایید (8

  سنسور فشار، سوئیچ فشار، واشر درب دستگاه، اشکال در پمپ خلا، . از ایرادهای مختلفی ناشی شودممکن است موفق نبودن آزمون بووی دیک

اکسیدکربن ک، وجود بیکربنات در آب که به دیـرهای پنوماتیـشیار، ـهای عبور بخوجود نشتی در محل اتصال سنسورها به چمبر، لوله

 .توانند در نتیجه این آزمون خطا ایجاد کنندشود، هریک میتراکم تجزیه میغیرقابل
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